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ЦИНК (zinc) 1001350 
Колориметрический метод без депротеинизации для определения цинка в сыворотке, плазме, мо­
че, семенной жидкости. 
IVD (для диагностики in vitro) Хранить при 2–8°C. 

Код: 1001350 5х10 мл 
ПРИНЦИП 
В буферном растворе при рН 8,6 цинк реагирует со специфическим комплексантом 5-Br-PAPS, фор­
мируя стабильный окрашенный комплекс. Интенсивность окраски прямо пропорциональна количест­
ву цинка в пробе. 
РЕАГЕНТЫ 

Реагент 1 
Реагент 2 
Реагент 3 
Стандарт 

Буфер рН 8,6 
Комплексант 5-Br-PAPS 
Аскорбиновая кислота 
Цинк (раствор) 30,6 мкмоль/л (200 мкг/дл) 

ПОДГОТОВКА И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Раствор R1+R3: Разведите одну мерную ложечку (вложена в упаковку) реагента 3 (R3) в одном фла­
коне буфера (R1) и перемешайте. Стабильность 30 дней при 2-8°С. 
Рабочий реагент: Смешайте 10 объемов раствора R1+R3 с 1 объемом реагента 2 (R2). Такой рабо­
чий реагент стабилен 10 дней при 2-8°С. 
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
Набор для определения цинка может использоваться как в ручных методах, так и на автоматизиро­
ванных анализаторах. 
ПРОБЫ 
Сыворотка или плазма без гемолиза. Используйте только соли гепарина в качестве антикоагулянта. 
Мочу следует собирать в течение 24 часов.. 
Семенная жидкость: центрифугируйте пробы при 3000 об./мин 10–15 минут. Разведите супернатант 
1:100 физраствором. Учтите это разведение при расчете. 
ПРОЦЕДУРА 

560 нм 
1 см 
25/30/37°С 
измерения против бланка по реагенту. 

Длина волны 
Оптический путь 
Температура 
Измерение 
Закапать в кюветы 

Стандарт 
Проба 
Рабочий реагент 

Полумикрометод 
Бланк 

-
-

1 мл 

Стандарт Проба 
50 мкл -

- 50 мкл 
1 мл 1 мл 

Микрометод 
Бланк 

-
-

500 мкл 

Стандарт 
25 мкл 

-
500 мкл 

Проба 
-

25 мкл 
500 мкл 

С цинка (мкмоль/л) = С стандарта (30,6 мкмоль/л) х 

Перемешать, инкубировать. Измерить оптическую плотность пробы и стандарта при 560 нм против 
бланка по реагенту. Окраска стабильна до 1 часа. 
ВЫЧИСЛЕНИЕ 

А пробы 
А стандарта 

мкг/дл х 0,153 = мкмоль/л 
ЛИНЕЙНОСТЬ 
Метод линеен до концентрации цинка 306 мкмоль/л (2000 мкг/дл). Пробы с большей концентрацией 
должны быть разведены в 1:2 физраствором. Полученные результаты умножаются на 2. 
РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Сыворотка/плазма: мужчины/женщины 
Моча: мужчины/женщины 
Центрифугированная семенная жидкость 

10,4 – 16,4 мкмоль/л 
2,3 – 18,4 мкмоль/24ч 

0,3 – 1,5 ммоль/л 

68 - 107 мкг/дл 
150 – 1200 мкг/дл/24ч 

2 - 10 мг/дл 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Используйте одноразовые пробирки или стеклянные пробирки, промытые 1N соляной кислотой и 

дистиллированной водой. 
2. Пропорциональное изменение объемов не влияет на результат. 
3. Не используйте гемолизированные и липемические пробы. 
4. Антикоагулянт ЭДТА маскирует окрашенный комплекс цинк-5-Br-PAPS. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Рекомендуется использовать контроли с каждой серией проб. Мы рекомендуем контрольные сыво­
ротки SPINTROL Normal и Pathological. 
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